
 

_________________________________________________________________ 
WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 

CNPJ 54.611.678/0001-30      -       IE  582.181.462.110 
RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 550 - RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO – BRASIL 

CEP 14095-120 - FONE: +55-16 3512-4600         
 

 

 

 

Esclarecimento sobre o Uso do ARGON 4 

 

 

Aos distribuidores, cirurgiões plásticos e quem mais possa interessar,  

 

A WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda., estabelecida na Rua Marechal Mascarenhas de 

Moraes, 550, Parque Industrial Lagoinha, na cidade de Ribeirão Preto, SP, CNPJ 

54.611.678/0001-30, vem por meio deste, esclarecer para os devidos fins que o equipamento 

COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO modelo ARGON 4, registro ANVISA n° 

10247670033 possui como indicação clínica o corte e a coagulação de tecidos e órgãos, e 

como finalidade, melhorias no desempenho de corte e coagulação por auxílio de gás argônio. 

Utilizando-se a caneta eletrocirúrgica modelo ES-10 e os eletrodos de argônio (modelos EA-5, 

EA-70, EA-150 e EA-320), a finalidade do conjunto se limita apenas a coagulação de tecidos e 

órgãos com auxílio do gás argônio em procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande 

porte, conforme apontado no manual do usuário dos Eletrodos de Argônio (Rev.03, Ed.1).  

 

O Coagulador por Plasma de Argônio é uma unidade controladora de fluxo de gás argônio 

que funciona acoplado a um bisturi eletrônico. Ao ser acionado, o Coagulador por Plasma de 

Argônio também ativa o circuito de corte ou coagulação do bisturi eletrônico. A corrente 

elétrica de radiofrequência fornecida pelo bisturi eletrônico, que é conduzida por um eletrodo 

ativo no centro do acessório com um fluxo de gás concêntrico, ioniza o feixe de gás argônio 

que passa a ser o meio condutor da corrente elétrica, formando o plasma de gás argônio. O 

feixe de plasma é responsável pelo efeito cirúrgico de hemostasia. 

 

Uma vez que o sistema pneumático do equipamento é capaz apenas de regular o nível de 

pressão estática e o fluxo de gás, não existe funcionalidade do produto que permita qualquer 

que tipo de aspiração seja realizada. Sendo assim, não é correto afirmar que o ARGON 4 é 

utilizado para lipoaspiração ou retração de pele. 

 

Por outro lado, também esclarecemos que uma aplicação possível e viável do ARGON 4, 

dentro da sua indicação clínica, é a coagulação do tecido conjuntivo fibroso, com fibras 

dispostas em traves e trabéculas, que conecta a derme à aponeurose, bem como a contenção 

do sangramento de microvasos subcutâneos após a realização da lipoaspiração, com os 

equipamentos específicos para este procedimento, quando a grande maioria da gordura 

já foi removida. O efeito desta aplicação é uma recuperação mais rápida do paciente. Além 
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disso, como efeito secundário, a hemostasia do tecido conjuntivo e consequente desidratação 

imediata do tecido coagulado pode causar uma inflamação controlada que estimula a 

formação de novas fibras de colágeno através do processo de neocolagênese, melhorando a 

firmeza, elasticidade e aparência geral da pele. Esta aplicação do ARGON 4, como dito, é viável 

como ferramenta adicional ao cirurgião plástico para coagulação do tecido conjuntivo e 

de microvasos acelerando a recuperação do paciente, porém não é uma terapia de 

lipoaspiração, ou retração de pele.  

 

Assim sendo, a WEM não endossa quaisquer publicações de terceiros que contenham os 

termos "Lipoaspiração com Argon 4" ou "Retração de pele com Argon 4", bem como suas 

variantes. 

 

É importante também afirmar que os Eletrodos para Argônio foram avaliados quanto à 

segurança biológica conforme orientado pelas normativas aplicáveis que dizem respeito aos 

efeitos biológicos. Os testes biológicos realizados nos dispositivos médicos indicam o risco de 

segurança biológica aceitável, atestando a segurança do contato dos eletrodos de argônio 

com tecidos, ossos ou dentina em contatos com duração limitada de até 24h. Assim sendo, 

não existe restrição de contato dos eletrodos de argônio na camada mais profunda da pele, 

desde que obedeça a este limite. O manual dos Eletrodos para Argônio apresenta 

advertências para situações nas quais pode haver restrição ou que requerem mais cuidado 

durante o seu uso, a saber:  

 

 
 

Reforçamos a importância de que todos os clientes e distribuidores estejam plenamente 

cientes de que o equipamento CANETA ELETROCIRÚRGICA MULTIFUNCIONAL, registro nº 

10247670047, está sujeito à proibição expressa de reprocessamento.  

 

A WEM não se responsabiliza por publicações divergentes deste comunicado que podem ser 

feitas por terceiros não autorizados. Se houver dúvidas, entre em contato com seu 

representante da Medtronic e ele trabalhará com nossa equipe para prestar o devido suporte. 

 

Contamos com o cumprimento rigoroso dessa orientação, mantendo o equipamento 

supracitado seguro e confiável para os procedimentos que o demandem. 

 



 

_________________________________________________________________ 
WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 

CNPJ 54.611.678/0001-30      -       IE  582.181.462.110 
RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 550 - RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO – BRASIL 

CEP 14095-120 - FONE: +55-16 3512-4600         
 

Ribeirão Preto, 25 de julho de 2025. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

__________________________________ 
Danilo Antonio Bergamo 

Gerente Sênior de Pesquisa e Desenvolvimento e Responsável Técnico 
CREA/SP 5071031804 
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